成武县人民医院台式负压引流器采购
询价文件

成武县人民医院根据使用科室工作需要，现对台式负压引流器采购项目进行询价。欢迎符合资格条件的企业前来参加。采购项目要求如下：
1、 项目编号及内容、数量：CYXJ20220111-1
台式负压引流器   1台
二、递交询价文件截止时间：2022年1月14日下午17:00时前。如路途较远的可在规定时间内通过快递等方式递交。同时将报价单Word文档版资料发送到邮箱cwxrmyyzbb@163.com。（不按要求制作及逾期递交的恕不接受。）
三、设备交货时间：设备合同签订后7个日历日。
四、设备交货方式：现场安装验收。
五、询价文件制作及装订要求：
1、报价单（见附件）；
2、设备经营企业资质；
3、法人授权委托书及代理人身份证复印件；
4、设备生产企业资质、产品医疗器械注册证及附件；
5、技术偏离表；
6、提供厂家售后承诺书；
7、质保期不少于1年；
8、提供装机及培训计划。
六、台式负压引流器功能及技术参数要求：
（一）功能要求：
[bookmark: _GoBack]1、在创面形成封闭负压环境，收缩创面;
2、促进局部血液循环，增加血供;
3、减轻组织水肿;
4、机械性坏死组织清除，促进肉芽组织生长.
（二）技术参数要求：
1、负压调节范围：—25kpa~0kpa
2、极限负压值：≤0.06Mpa
3、自由气流流量：≤20L/min
4、工作噪声：≤60 DB
5、储液瓶容量：不小于800ml 
6、模式：持续治疗和间歇治疗模式  
7、寸触摸屏控制操作、压力、时间等实时显示，设定模式方便。 
8、内置高容锂电池，满电工作时间不小于14小时
9、*具有持续、循环两种工作模式，连续、间歇工作时间0-10min内任意可调。 
10、*负压治疗可定时0-120min可任意选择，满足各种创面的需要。 
11、每秒可进行200次压力测量。压力值可精准检测，显示及控制。 
12、具有负压欠压报警，负压超压报警，低电压报警，管道、创面堵塞报警，管道、创面漏气报警，配备机械防溢装置功能。
13.如有专用耗材，请按型号单独报价。
七、询价原则
[bookmark: page9]综合评审确定成交供应商。由使用科室、管理科室、审计等人员组成评审小组对合格的供应商的以下内容进行综合分析和比较：
1、货物的性能指标；2、设备价格；3、售后服务条款；4、其他优惠条件。
评审小组采用“综合实力较强、能够最大限度满足用户要求并且最终报价合理”的方法依次对各合格供应商进行评审，确定成交供应商。
八、联系人
招标办联系人：邵主任      联系电话：0530-8915153
成武县人民医院
                                      2022年1月11日              









附件：
设备报价一览表
	项目名称
	

	供应商名称
	

	投标设备名称
	

	生产厂家称
	
	规格型号
	

	单价（元）
	大 写
	

	
	小 写
	

	供货期
	

	对询价文件的认同程度
	

	质保期限
	

	联系人
	

	联系电话
	




供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
耗材报价单
	序号
	产品名称
	规格型号
	品牌
	生产厂家
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	



