成武县人民医院骨钻采购
询价文件

成武县人民医院根据科室工作需要，现对骨钻进行询价采购。欢迎符合资格条件的企业参加，采购项目要求如下：
项目编号及内容、数量：CYXJ20220608-15  4台
二、递交询价文件截止时间：2022年6月14日上午12:00时前。因疫情影响，所有材料加盖单位公章，发送电子版（PDF格式），至招标办邮箱cwrmyyzbb@163.com。
（不按要求制作及逾期递交的恕不接受。）
三、设备交货完工时间：设备合同签订后10个日历日。
四、设备交货方式：现场安装验收。
五、询价文件制作及装订要求：
1、报价单（见附件）；
2、设备经营企业资质；
3、法人授权委托书及代理人身份证复印件；
4、设备生产企业资质；
5、产品价格、功能及技术参数清单；
6、提供厂家售后承诺书；
7、质保期不少于2年；
8、提供装机及培训计划。
六、骨钻参数要求：
1．可整机高温高压消毒，耐135℃高温；
2．采用进口电机；
3．转速不小于0～1200转／分，
4．扭矩不小于2.9牛顿·米；
5、钻夹头有效夹持0.1mm～8.0mm；
6. 急停时间≤0.1s；
7．使用免消毒电池，电池质保1年;
8．铝合金外壳；
9．噪声≤40dB；
10．温升≤25℃；
11．通过CE认证；
12. 通过ISO13485认证
七、询价原则
[bookmark: page9]综合评审确定成交供应商。由管理科室、使用科室、审计等人员组成评审小组对合格的供应商的以下内容进行综合分析和比较：
1、设备的性能指标；2、设备价格；3、售后服务条款；4、其他条件。
评审小组采用“综合实力较强、能够最大限度满足用户要求并且最终报价合理”的方法依次对各合格供应商进行评审，确定成交供应商。
八、联系人
招标办联系人：王主任      联系电话：0530-8915153

成武县人民医院
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附件：
设备报价一览表
	项目名称
	

	供应商名称
	

	生产厂家称
	
	规格型号
	

	总价（元）
	大 写
	

	
	小 写
	

	供货期
	

	参数
	

	对询价文件的认同程度
	

	质保期限
	

	联系人
	

	联系电话
	




供应商：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

